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Протокол от измерванията с преносим виброметър VIB-10


ПЕР  ......................................................		ПС  .................................................. 			ПА № ............ 		

Гранични нива за оценка

	Добро
	Приемливо
	Допустимо
	Недопустимо

	до 1.8 мм/сек
	от 1.8 до 4.5 мм/сек
	от 4.5 до 11.0 мм/сек
	над 11 мм/сек



	Лагер №
Дата
	1 H
	1 V
	1 A
	2 H
	2 V
	2 A
	3H
	3 V
	3 A
	4 H
	4 V
	4 A
	Подпис

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Коментари, забележки, извършени корективни действия :
